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OBJETIVO: Esta pesquisa visou a avaliar a qualidade dos serviços de mamografia do Distrito Federal e o
impacto de uma intervenção de inspeção e capacitação. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram estudados 41
serviços de mamografia no Distrito Federal no período de 2000 a 2002. A intervenção consistiu na inspeção
inicial seguida de um treinamento e notificação oficial da Vigilância Sanitária. Os resultados de qualidade da
imagem foram comparados “antes” e “depois” da intervenção. RESULTADOS: O estudo demonstrou que
dos 36 serviços que completaram a pesquisa, nenhum estava acima de 90% de conformidade antes da in-
tervenção. Após a intervenção, dez unidades atingiram mais de 90%. As principais melhorias foram em re-
lação aos chassis, compressão da mama e visualização de microcalcificações. CONCLUSÃO: Apesar de o
Distrito Federal dispor de muitos serviços, na sua maioria não eram de qualidade. A intervenção foi eficaz
para a melhoria da qualidade, porém, torna-se necessária uma ação continuada para resolver os problemas
restantes e aumentar o impacto.
Unitermos: Mamografia; Controle de qualidade; Distrito Federal; Impacto.
OBJECTIVE: The present study was aimed at evaluating the quality and the impact of an intervention involving
inspection and education in mammography centers of the Federal District, Brazil. MATERIALS AND
METHODS: Forty one mammography centers in the Federal District were studied in the period between 2000
and 2002. The intervention involved an initial inspection followed by a training activity and notification of
mammography centers by the Federal District Sanitary Vigilance authority. The imaging quality was compared
before and after the intervention. RESULTS: None of the 36 centers which completed the study reached
more than 90% compliance with the standard imaging quality prior to the interventions, whereas ten were
above 90% afterwards. Major improvements were observed in chassis maintenance, breast compression
and visualization of microcalcifications. CONCLUSION: Despite the availability of a great number of
mammography centers in the Federal District, most of them did not meet the required quality standards. The
intervention has shown to be effective for improving the imaging quality, however a continued action is
required to solve the remaining problems and increase the impact of the program.
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câncer de mama assume este lugar nas de-
mais regiões do País. De acordo com da-
dos do Ministério da Saúde, o câncer de
mama é a neoplasia que mais causa mor-
tes entre as mulheres brasileiras. Dos
237.480 novos casos de câncer estimados
para 2006, o de mama seria o principal a
atingir a população feminina, podendo ser
responsável por até 48.930 novos casos. O
Distrito Federal tem uma taxa bruta de in-
cidência estimada de 53 casos para 100.000
mulheres(1).
Na ausência de mecanismos eficazes de
prevenção primária, deve-se concentrar
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INTRODUÇÃO
Entre as mulheres, dois tipos de câncer
se destacam: o câncer cérvico-uterino e o
câncer de mama. O primeiro surge como a
principal causa de morte por câncer nas
regiões Norte e Centro-Oeste, enquanto o
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esforços na detecção precoce dessa neo-
plasia.
A mamografia é um método utilizado na
detecção e no diagnóstico das doenças da
mama e é freqüentemente realizada em
mulheres saudáveis e que desejam conti-
nuar assim(2). Entretanto, este tipo de exa-
me possui suas limitações e o rastreio pode
resultar em conseqüências adversas. Um
problema comum é o resultado falso-posi-
tivo, em que a suspeita da lesão maligna
não se comprova após exames histopatoló-
gicos. Constitui-se também numa limitação
o resultado falso-negativo, que pode levar
ao adiamento de uma ação adequada em
relação ao câncer de mama.
Considerando esses problemas, o de-
senvolvimento de programas de garantia
da qualidade é uma necessidade em termos
de eficiência e uma obrigação em termos
éticos e morais(3). A qualidade do exame
reduz, embora não elimine, a freqüência
dos resultados falso-positivos e falso-nega-
tivos.
Assim, todo serviço de mamografia
deve estar voltado para um melhoramento
permanente, de forma que se consiga uma
integração harmônica das áreas médicas,
tecnológicas, administrativas, econômicas,
assistenciais e, se for o caso, também das
áreas docentes e de pesquisa.
O maior risco imposto a uma mulher
que se submete à mamografia é o de que
um pequeno câncer de mama curável não
seja identificado por causa da baixa quali-
dade do exame mamográfico. Este risco é
dezenas de vezes maior que o risco de cân-
cer mamário rádio-induzido(4,5).
Foi realizado um estudo comparativo
nos serviços de mamografia do Distrito
Federal, no período de 2000 a 2002, com
análise temporal de resultados do tipo “an-
tes” e “depois” de uma intervenção.
MATERIAIS E MÉTODOS
Considerou-se como intervenção um
conjunto de ações envolvendo fiscalização
(primeira e segunda visitas), curso de ca-
pacitação para médicos radiologistas e téc-
nicos, e notificação do Departamento de
Fiscalização de Saúde do Distrito Federal
(DpFS-DF), que foi encaminhada aos ser-
viços solicitando a correção das irregula-
ridades.
A avaliação dos resultados teve como
base a qualidade das imagens para a detec-
ção precoce do câncer de mama, conside-
rando os requisitos técnicos da Portaria nº
453/98(6) do Ministério da Saúde, o Guia
Europeu para Garantia da Qualidade no
Rastreio em Mamografia(7) e as orientações
do Colégio Americano de Radiologia(8).
O desempenho de toda a cadeia de pro-
dução das mamografias nos serviços foi
avaliado quantitativamente utilizando-se
como objeto um simulador radiográfico de
mama (phantom de mama), que contém no
seu interior estruturas de teste de diversas
formas, dimensões e composições que pro-
duzem imagens semelhantes às estruturas
anatômicas de interesse e uma escala de
densidades óticas.
O simulador radiográfico de mama foi
desenvolvido no Serviço de Radiologia da
Santa Casa da Misericórdia do Rio de Ja-
neiro(9) e reconhecido pelo Colégio Brasi-
leiro de Radiologia(10). As medidas realiza-
das foram as seguintes:
a) Alinhamento entre o campo de raios-
X e o receptor de imagens;
b) desempenho do controle automático
de exposição;
c) força de compressão;
d) alinhamento da placa de compressão;
e) avaliação do sistema de registro da
imagem (chassis-contato filme/écran);
f) qualidade do processamento;
g) qualidade da imagem:
– definição da imagem (resolução espa-
cial);
– detalhes de alto contraste;
– limiar de baixo contraste;
– detalhes lineares de baixo contraste;
– massas tumorais;
– densidade ótica de fundo.
RESULTADOS
Foram cadastrados 41 serviços de ma-
mografia no Distrito Federal. Porém, o uni-
verso desta pesquisa consistiu de 36 unida-
des, pois, na primeira visita, cinco foram
descartadas da análise. Este fato constitui-
se em uma consideração importante de im-
pacto da primeira fase da intervenção, ten-
do em vista que três delas (7,3%) foram de-
sativadas por motivo de qualidade.
Avaliação da qualidade da imagem
nos serviços de mamografia do Distrito
Federal
Para os indicadores de qualidade da
imagem empregados serão apresentados
dois grupos distintos de resultados. No pri-
meiro grupo encontram-se os parâmetros
técnicos de desempenho do mamógrafo e
da processadora; no segundo grupo estão
os parâmetros de qualidade final da ima-
gem de um simulador radiográfico de
mama registrada no filme radiográfico.
Na Figura 1A pode ser vista a distribui-
ção do número de chassis utilizados nos
serviços. Observa-se que não houve modi-
ficação desse número entre a primeira e a
segunda visitas técnicas. Em contrapartida,
a Figura 1B demonstra, claramente, que o
número de chassis com defeitos apresentou
uma modificação acentuada, principalmen-
te no número de serviços que possuíam to-
dos os seus chassis sem defeitos, que pas-
sou de 10 na primeira visita para 25 na se-
gunda visita.
Em relação ao desempenho dos parâme-
tros técnicos dos mamógrafos avaliados
nas duas visitas, observa-se, na Figura 2A,
que os resultados da medida do alinhamen-
to entre o campo de raios-X e a parede to-
Figura 1. Desempenho dos chassis antes e depois da intervenção.
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rácica das pacientes não apresentaram me-
lhora em termos estatísticos (p = 0,086). O
mesmo ocorreu em relação à medida da de-
flexão máxima da bandeja de compressão
da mama, que não apresentou diferença es-
tatisticamente significante (p = 0,280) en-
tre as duas visitas técnicas, como mostra a
Figura 2B. O terceiro parâmetro avaliado
— força de compressão — apresentou di-
ferença significativa (p = 0,000) entre as
duas avaliações. Na Figura 2C pode ser
visto que a conformidade para o parâme-
tro força de compressão aumentou de 7
para 20 mamógrafos entre a primeira e se-
gunda avaliações.
A operação correta do sistema de con-
trole automático da exposição dos mamó-
grafos é fundamental para a prática da
mamografia e é um aspecto da cadeia de
produção da imagem que foi avaliado nesta
pesquisa. Na Figura 3 são apresentados os
resultados das medidas das diferenças en-
tre as densidades óticas obtidas quando
mamas de espessuras de 5 cm, 4 cm, 3 cm
e 2 cm são radiografadas.
Pode ser visto, também na Figura 3, que
houve melhora significativa em termos
estatísticos para a operação do controle
automático de exposição dos mamógrafos,
compensando de modo mais correto o ene-
grecimento das imagens para as mamas de
4 cm e 3 cm de espessura. Para as radiogra-
fias de mamas de 2 cm de espessura, no
entanto, não houve melhora no desempe-
nho deste dispositivo.
O desempenho das processadoras auto-
máticas de filmes foi avaliado por meio de
um teste sensitométrico que mede as den-
sidades óticas em três pontos distintos de
uma escala de tons de cinza, com 21 de-
graus óticos. Os pontos de medida foram:
o degrau de base de velamento, o degrau de
velocidade e o degrau de contraste. Pode
ser vista, na Figura 4A, que a densidade de
base e velamento das mamografias, tanto
na primeira como na segunda visitas, esta-
va dentro do valor limite na grande maio-
ria dos serviços, não revelando diferença
estatisticamente significante (p = 0,340)
entre as duas distribuições deste parâmetro.
Em relação à medida da densidade ótica do
degrau de velocidade, observa-se, na Fi-
gura 4B, que houve variação estatistica-
mente significante (p = 0,034) dos resul-
tados da primeira para a segunda avaliação
e que houve aumento da freqüência, de seis
para 15, do número de processadoras ope-
rando dentro da faixa recomendada para
este parâmetro.
Para a densidade ótica do degrau de
contraste observa-se, na Figura 4C, que
tanto a diferença entre as duas distribuições
não foi estatisticamente significante (p =
0,480) como não houve aumento do núme-
ro de processadoras em conformidade com
o valor limite deste parâmetro.
Em relação à avaliação dos parâmetros
de qualidade final da imagem de um simu-
lador radiográfico de mama registrado no
filme radiográfico, a Figura 5 mostra os
resultados para a visualização de detalhes
de imagem importantes em mamografia.
Nessa figura pode ser visto que para micro-
calcificações, massas, grades, fibras e dis-
cos de baixo contraste os resultados apre-
sentaram melhora estatisticamente signifi-
cante entre as avaliações da primeira e se-
gunda visitas.
Ainda em relação aos demais indicado-
res de qualidade da mamografia, pode ser
observado na Figura 6 que, embora tanto
Figura 2. Desempenho dos mamógrafos antes e depois da intervenção.
A B C
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Figura 3. Resultado das medidas do controle automático da exposição com o simulador mamográfico antes e depois da intervenção.
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os resultados relativos ao índice de con-
traste da imagem como os relativos à den-
sidade ótica de fundo da imagem não te-
nham apresentado diferença estatistica-
mente significante (p > 0,05), houve au-
mento da freqüência de processadoras em
conformidade com as faixas de valores re-
comendadas para estes parâmetros.
Considerando os testes de qualidade
aplicados, a Figura 7 mostra o percentual
de serviços que apresentaram conformi-
dade para cada parâmetro analisado. Com
referência ao processamento dos filmes
radiográficos, que mesmo apresentando
aumento do número de serviços em confor-
A B C
Figura 4. Desempenho das processadoras automáticas antes e depois da intervenção.




Figura 6. Indicadores da qualidade da imagem antes e depois da intervenção.
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Figura 7. Percentual do número de serviços de mamografia do Distrito Federal
que apresentaram conformidade dos parâmetros de qualidade nas primeira e
segunda visitas técnicas.
Figura 8. Percentual de conformidade da qualidade da imagem antes e
depois da intervenção.
midade, de 28% para 61%, verifica-se que
ainda é um ponto crítico da cadeia de pro-
dução da imagem em mamografia. Isto é
confirmado pela visualização dos discos de
baixo contraste que, por ocasião da pri-
meira visita técnica, se apresentou confor-
me em 33% dos serviços e na segunda vi-
sita, em 58% dos serviços. Assim, ficou
comprovado que o limite de visualização
das imagens desses objetos de teste é o in-
dicador de qualidade da imagem que mais
fielmente retrata a qualidade do processa-
mento radiográfico.
Os demais resultados dos indicadores
de qualidade da imagem mostram que as
imagens das grades metálicas e das micro-
calcificações são muito pouco ou quase
nada afetadas pelo processamento, já que
são objetos de alto contraste, e que as ima-
gens das fibras e das massas tumorais, por
serem relativamente espessas, em termos
de mamografia, também são pouco afeta-
das pelo processamento.
O percentual de serviços em conformi-
dade para estes quatro indicadores de qua-
lidade da imagem passou de cerca de 80%
na primeira visita técnica para cerca de
100% na segunda visita técnica.
Os resultados dos itens referentes ao
desempenho do mamógrafo e o resultado
da avaliação do sistema de registro da ima-
gem, que é o indicador do estado operacio-
nal dos chassis radiográficos (contato fil-
me/écran), mostram que, embora tenha
havido melhora da primeira para a segunda
visita técnica, o percentual de serviços que
apresentou conformidade nestes itens ficou
abaixo ou ao redor de 60%.
Impacto da intervenção nos serviços
de mamografia
A Figura 8 mostra o percentual de con-
formidade segundo os testes aplicados nes-
ta pesquisa. Na avaliação do impacto da
intervenção nos 36 serviços de mamogra-
fia avaliados, a média do percentual de con-
formidade da qualidade da imagem aumen-
tou de 53,61% para 73,19% entre a primei-
ra e a segunda visitas. Conforme aplicação
do teste t para amostras pareadas, ao nível
de significância de 5% e com 35 graus de
liberdade, a diferença entre as médias mos-
trou-se significativa, tendo a intervenção
influenciado na melhoria da qualidade da
imagem dos serviços de mamografia.
DISCUSSÃO
O desempenho dos parâmetros de ope-
ração dos mamógrafos mais diretamente
relacionados à qualidade da imagem foi
avaliado por um pequeno número de tes-
tes anteriormente apresentados. Cabe enfa-
tizar que os parâmetros foram testados com
base nos requisitos estabelecidos com cla-
reza na Portaria MS nº 453/98.
Os resultados de desempenho do ma-
mógrafo mais importantes obtidos nesta
pesquisa foram os referentes ao dispositivo
de controle automático da exposição do
filme radiográfico. Pode ser observado, na
Figura 8, que embora o percentual de ser-
viços de mamografia que apresentaram
conformidade neste item tenha aumentado
de 30% na primeira visita técnica para 66%
na segunda visita, ainda é necessário que
diversos mamógrafos em operação no Dis-
trito Federal sejam ajustados pelos técnicos
de manutenção dos equipamentos.
Foi observado que a diferença de den-
sidade ótica entre as espessuras de mama
de 2 cm e 5 cm foi o item que apresentou
maior desajuste. Esta mesma situação é
relatada na literatura. LaFrance et al.(11)
discutiram resultados semelhantes e con-
cluíram que o desempenho incorreto do
dispositivo de controle automático da ex-
posição pode ser associado à modificação
do espectro de energias do feixe de raios-
X causado pela atenuação dos tecidos da
mama (endurecimento do feixe), à falha de
reciprocidade (manter o enegrecimento
constante para tempos de exposição cada
vez mais curtos) da resposta do filme radio-
gráfico ou a uma corrente gerada no próprio
circuito na ausência de exposição à radia-
ção. Segundo esses autores, o efeito domi-
nante é o de endurecimento do feixe. Este
efeito pode ser explicado da seguinte ma-
neira: à medida que a espessura da mama
aumenta, o feixe de raios-X emergente, após
atravessá-la, torna-se mais penetrante e um
maior percentual de fótons é transmitido
através da tela intensificadora e do filme ra-
diográfico, incidindo sobre o sensor do
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dispositivo automático de compensação.
Em resumo, quanto maior a espessura da
mama, maior o endurecimento do feixe e
maior a quantidade de energia absorvida
pelo sensor em relação à energia absorvida
pelos chassis. Com isso, à medida que a
espessura da mama diminui, aumenta o
enegrecimento do filme e vice-versa.
De acordo com o que foi discutido e
com os resultados deste trabalho, o ponto
crítico do desempenho do dispositivo de
controle automático da exposição é a ma-
nutenção do enegrecimento do filme entre
as espessuras de mama de 2 cm e 5 cm.
É importante ressaltar que o simulador
radiográfico de mama utilizado neste tra-
balho se mostrou adequado para a avalia-
ção do desempenho deste aspecto técnico
do mamógrafo. Isto se deve ao fato de ele
ser constituído de camadas que simulam
mamas de diversas espessuras.
Os demais aspectos técnicos de desem-
penho do mamógrafo avaliados nesta pes-
quisa foram o alinhamento entre o campo
de raios-X e a parede torácica da paciente,
a deflexão máxima da bandeja de compres-
são e a força de compressão aplicada na
mama. Os resultados apresentados nas Fi-
guras 3A,B e 8 indicam que o percentual
de serviços que apresentaram conformi-
dade para o alinhamento do campo e a de-
flexão da bandeja de compressão não se
modificou entre a primeira e a segunda vi-
sitas técnicas, permanecendo ambos na fai-
xa de 50% a 60%. As influências da não-
conformidade destes dois aspectos técnicos
não puderam ser estimadas porque neste
trabalho foi utilizado um simulador radio-
gráfico de mama, que para ser radiografado
não precisa ser comprimido. Desse modo,
a qualidade da imagem do simulador não
é afetada pela bandeja de compressão da
mama. O mesmo ocorre em relação à força
de compressão. Embora tenha sido consta-
tado, na Figura 3C, que o número de ma-
mógrafos em conformidade para este parâ-
metro aumentou de sete unidades na pri-
meira visita para 20 unidades na segunda
visita, a imagem do simulador não é capaz
de demonstrar esta melhora de desempenho
do mamógrafo.
Ficou claro, pelo exposto acima, que a
imagem do simulador não deve ser o úni-
co elemento de avaliação de qualidade em
mamografia. Isto se deve ao fato de que
diversos aspectos de desempenho do ma-
mógrafo relativos à compressão e ao posi-
cionamento da mama das pacientes não
podem ser avaliados pela imagem do simu-
lador.
Em relação à avaliação do desempenho
das processadoras, constatou-se que, em-
bora o percentual de unidades que se apre-
sentaram em conformidade tenha passado
de 28% na primeira visita técnica par 61%
na segunda visita, esta é a principal fonte
de perda da qualidade das mamografias.
Este resultado encontra-se de acordo com
dados da literatura. Hendrick et al.(12) rela-
taram que em cerca de 47% dos serviços de
mamografia não-aprovados no Programa
de Acreditação do Colégio Americano de
Radiologia havia falhas relacionadas ao
desempenho da processadora. Anterior-
mente, Galkin et al.(13) já haviam relatado
resultados semelhantes. Cerca de 40% das
processadoras avaliadas apresentaram va-
riação excessiva do seu desempenho durante
um período de 15 dias. Segundo os auto-
res, esta foi a razão principal da variação
na qualidade das imagens e da dose entre
os estabelecimentos que participaram de
um programa regional de detecção precoce
do câncer de mama nos Estados Unidos.
CONCLUSÃO
A análise do impacto na qualidade das
imagens produzidas pelos serviços de ma-
mografia do Distrito Federal após um pro-
cesso de intervenção mostrou que, embora
tenha sido constatado, tanto em termos
quantitativos quanto qualitativos que este
impacto foi positivo, ficou aquém do resul-
tado desejável de que todos os serviços em
operação alcançassem a faixa acima de
90% de conformidade na qualidade das
suas imagens. Diversos fatores podem ter
contribuído para este resultado parcial,
destacando-se, entre eles, o desempenho
insatisfatório das processadoras de filmes,
a falta de ajuste dos dispositivos de con-
trole automático da exposição e demais pa-
râmetros de operação do mamógrafo. O re-
sultado da intervenção realizada neste tra-
balho se apresentou semelhante aos obti-
dos em intervenções realizadas em outros
Estados, e a experiência de outros progra-
mas de vigilância sanitária em serviços de
mamografia, particularmente o executado
nos últimos anos no Estado da Paraíba(14),
mostra que somente mediante uma ação
continuada se consegue alcançar a faixa de
90% de conformidade.
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